
 
 
 

Kurzbedienungsanleitung SPM 22 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPM 22 Kurzbedienungsanleitung Kanalmessung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SPM 22 Kuzbedienungsanleitung Spektrumdarstellung 
 

 



 

 
 
SPM 22 Kuzbedienungsanleitung Speichern von Kanälen 
 
Gerät ausschalten 

 
 

 
 
Tasten 1 + 2 gedrückt halten bis folgendes im Display erscheint: 

 
 

 

 Mit der Taste „mode“ können nun die einzelnen Positionen aktiviert werden. 
  „P 1“ zeigt an das die Speicherposition Programmplatz 1 ist. 
 

Mit den Tasten „up“ und „down“ könne nun die einzelnen werte verstellt werden. 
 
Hinweis: Jeder Programmplatz muss einzeln gespeichert werden, wenn Werte verändert worden sind. 

 
 

Zum Speichern der Werte Taste „down“ und „mode“ gleichzeitig lange drücken. 


